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Sobntzgraui I? 20 /uinr Sichertmgehalter/ 

8eb«MclAMi Z 

Sobwtzga^enaobweie ▼ozfeaadea gwfiB Axfcelteeohate- 
verordnxmg -AS70 /Geaeteblett Toil I 56 v« f4.12.T7/, 

Verblelbende QofthrdepK. 

Bel Aueweeh along dee Sehaelsein vetoes feel aleht 
auoge sabal tetea Gerfit be etch t BertfianmgBgefehr durcb 
aaliegende *«ta«paaanang » Geeiaderla* dee 
Slefee^aagsbeltera. 

Slebenmgeweobeel aw bei taeege&en 
latcitMkt? n M t mm t 
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1. KPRZSESCHhE: £ip; G . 

Die Universal - fceesbrftcke diest ftlr Meceungen vcni 

- Resistanz, 

- Induktiritat, 

- Kapasitlt, 

- Scheirrwideretandee, 

- Proportion von swei Elenenten, 

» Isolatlonswideretandes. 

Die Eeasung kann bei Gleichstron Oder WefcBelstroa nit 
einer Prequenx roa 50 Ks Oder 1 kBs durchgeftlhrt werden. 

Dank der Sigenschaften kann die Universal - KesBbrOeke 
vielseitig eingesetzt werden und eignet sick sowohl ftlr Laho- 
re torien und PrCffelder wie auch ftlr den elektronischea Service. 

Dae GerSt wird yob Weohselst rosnet z Oder eigner Batterie 
ait 9 V Spa Bntmg gespeiet. Bei Batterlespeisung die Kessung tok 
R esistant, Xaduktivitlt, Kapazitlt, Z-*oduls, I/F-Verhlltnio 
and Prosenttoleranz der Elenenten kann bei Spannung nit 1 KBs 
Preqaens durchgeftlhrt warden* 

Das Gardt ist ftlr die krbeit unter etationlren Bed ingunge n 
verge sahen* 

o o 

Das Gerdt kann 1 b Tenperaturbereieh von *5 C ble -MO C 
arbeisteno Rs soil mieht ErschOtterungen und Sckltge ausgeaetat 
warden? 

2. UBPERUXPAEG . 



Schutshlllle 


1 Stflok 


HTA-T 0.063 A 


e 


^ Stock 


Aaschlusaleitung ' 


1 Stftek 
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3« TBCH5ISCHE DATES , 

3.1. R»8istart gBe8Bumt t . < , 





Xeaafecreiafe 




0,1 Ohs ...... ..10 HOtai 




Hertfebler 




♦ 3% i 1 SkalanteiX 




Bossfrequeaz 




GleisbepajatuDS 






- 


50 Hx 






- 


1 kHs 


3.2. 


lHduktiYit#ts*©08UBg:e* i . 








Cessbereieh 




100 pE 10 000 H 




Bessfehlar, 




♦. 3% ± 1 Skalaatail 




Baasfrequea* 


- 


50 Rs 






- 


1 kfis 


3.3. 


KapazitataaeaBn^Mm 








■eaeberaieh 




1 pF 1 000 jsF 




Hausfehle? 




±3% ±_ 1 Stale atoll 




Meaafrequexs 


- 


50 Hs 






- 


1 kHs 


3.4. 


Beaeuns: dea 2 - Hoduls. 








Hessberelab 




0,1 Oka 10 HOha 




Bcanfahlar 




±3% ±2 Skaleataile 




Haeefrequenx 


o» 


1 kHs 


3.5. 


Heesuax das X/H — Verbfiltnissas. 








Maasberalah 




0,1 - 1 




Ffir RaSiatans t*« 




10 Ota* - 10 BOba 



ft r Z ndukt irltltaa fiber 



7 mE 
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BLottanzahl: 59 



ftr Xapanititea Hber 

Isaafrsquaa^ 

Beanfehler 

3 , 6 . a»»9!uu: dor Yoleraas . 

Massaaraioh 



100 p¥ 

fttr E Cleichstroa, 
fttr R,L,C - 50 Ha 
fttr R.L.e - 1 kHs 



- 20 % 



♦ 20 £ 



Tttr Besietsnsen voa 



10 Ofaa 10 HOfaa 



fflr Iadutt tvitttea ttbar 



1 hH 



fttr Kap&zitStea ttbar 


100 


P* 




fiassf ehlcr 




♦ 1 


Skaleatail 


ttaasfraquaas 


- fttr 


E 


Gleiehstraa, 




- fto 


R,L,C - 50 E* 




- fir 


a.L.c « \ Us 



3*7. Bagauag dea Igelatloamrldarktayf . 



Massbaraioh 

Hassfehlef 

Maasfraquaas 



10 BOtaa ••••«• 10 OOba 
1 0f £ 10 Skalaatalla 
- Glalahatraa 



3.S. H«mip»boim . 

• CIS 1 chaps naan t 
— Wvebfcelftpsmraac 50 Ba 
— W»chbel*p*aauax 1 k Ms 

3.9. Spelaufcg das Qarttas . 

wj IttlUMhllUN 



10 T 
’.5 T 
1.5 T 



✓ 



Spanauac 

Traqaeas 

La i at un^aauf nahaa 



220 T ilOf 

50 Bm ♦ 5 % 

4,5 ?i 
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fc/ Batterieanaehlaast 
- SpaBBunc 
e/ Battarietyp 
4/ St roast Irk e 



€ x Hi 4 



3 . 10 . mire Clleder. 



4 Sranaistoran BC 52B 



iuaaeaaaaae, 



219 x 172 x 250 



3.1 &. Onrlehtc 



4*5 kp 




2*a 3er*t kann rocs Sets odor Batterie versa rgi wordo*. 

3ei» Hetxaaschluaa aoll urns 

- ten Anachlcaskabel ia die Steokdose aa dor hi* to re a Ge- 

rStow*Md enachllossen, 

In Omsohalter /1 6/, der auch an dor hint a re a GerBtwani 
angebraoht 1st, auf "Sm" uaoohaltea, 

- das garSt erion e zu dioseia Zwecfc werdem die Steebdoaes 

/ 13 , 1 9/ <*er varSorra uad hlnfceren GerRtsnrand beaatat, 

_ de B Amachlusokabel an die Hotzsteekdoae /17/» alt 220 V 
50 Hz Spanmiog, anschliesaon, 

- die aessbrfieke ssrird eiagenehaltot wean' der Sehaiter JXf 
nach roobts gedrefct wird bis sieh els rotes Paid fiber 

a so Hegelkaopf des Set**nsohlu»asehaltor6 zeigt. 

3ei Batterierersorjuas soil *w»t 

- prfifea^ob is 3atteriabofafilter sicb 6 Stfiek E*4 - Batteries 
be f lades. Der Behfilter *rird sugfiaglieb/nachdea bulb dea 
Deckel ros der histeroa GerStewaod abniamt /22/j 

- **00 Dasehalter /16/ aaf "BAT? SHIS* einstellesj 

- *esa der Aaschlnsskabel *a die Setxeteefcdoae aagosshlessaa 
1st boss sas Iks horausziehesj* 

- *a« Gerlt lurch roohtsdrehea dec Ausaobalterkaopfa* /^/j 

zua ersoheimes des rotes Peldetz, eiasohalte*. 





£A»- az*. Auseenalter suit itopfindliejikaitsra^lar 
An* eigeinat ruaent 
Ska la 

Blnatallknopf ftfcr Jeianbglaiefc 
Blast ellknopf fftr Qrobabglaich 
Beroi chsnaschaltsr 
Anachlusakleififfla far Maaaobjakt »X* 
Anschlu*8kle*BV» far ■eaaob^«kt *1" 

Korektlonat rimer Aar Anfaugafcapaaitlt 

PuakticnaaBsohaltar 

Ana china sklsnaa fttr Bormal "I” 

AnacklusaklcBBaa ftfcr Honu.1 »TS* 












1 6c "HBTZ - BATOR iy - Ub*c halter 

17, Ketaanaahlueneteakdoe* 

18, Sleheroac AGO mL 

19, Erdbcahee 

20, Bvchee ziai.A**ohluBB_ein®e JUisaeraa Pbaaaaregler* 

21, Buchse • zuat ' A»a chlura einea Rube era* Phase nreglera 
22 o Batterlebahftlterdeokel 

23. $uehe*B zu» Anschluss else* flusaore* Gaaaratpra 

24. UBeehaltrr raa OBsehaltra auf isaem «dor 



25 



07 



05 

G6 



08,09 



luee e rem Generator 



P8 
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SSU&Gi 



Dea Fuaktionuaacfaalter /10/ mat m BT elaetellea. 

Dam Spansnaeawnsohalter /15/ mat dl» geefittachte lti 
freqnenz eiurtelln /s.B. Olelehetxem, Weefceelstrea 
bO fls oaer Y kUs /. 

Den Bereichtmechalter /1 6/ so elaatellea* - 4 tr 
CeaesBeae Roeietaanwert la die Bates angogfcboaaa 
Greaxwa felt. 

Bereieh Barelek ter Rx • a 




■eesobjett an die I • ELeaaea eafcehlleaeen. 

*1« fiesletan* tea Beaeobjektea cabekaant 
lat. tana aoll aaa tea Bereicb Ir. Y elaatallea. Die 
Skal * /3/ *nf Stalinas 5 einatellen. Durch daa fcaehal - 
tea ant laaer hBherem Bereiehea,dea 3a re i ok auaflatem 
bel dea der Zeiger ter Skala /2 / tea klelmetem Aas- 
achlag selgt. 

Bittele Grab- baa. Jfelnabgleicta / 5 aad 4 / 
dea ieijer euf dea tcleiMtea luaaoklag brlngaa. 
gleickseiti£<m erhBkem der Eapflntlledkeit ait dea 
E«pflnd*.ch>elt*regler /I/. 
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Ablesea. de* He seerga bales** is* *af da* folgti 
B«iapi*l erlfutertt 

Seeswert dsr Sksls / 3 / 2,6 

3«r«i<*b tO C&m 

Rosistnnswert Bx* 2,6 * 10 Oln *» 26 01» 

Die SSessuag einer Seslsttes to* 10 KOto 1st la 
Poxkt 7#7* besa&riebsa* 



7.2, IadufctiTitgtsessang . 



Ba» Waairtiosssai&lter /10/ &kT "L* swhsltea*. 

!>** Speny.sngsaebal.tsr »af di« aessffrsqtfeas m 50 Bs 
eder 1 ic3r achalte*. 

D«» Bereiehschalter au? dea 2er-»i#fe eebalte* la d®» di® 



SE aesB#Bde ** Ind-iktivitSt sieh befindea sird* Su 
dltpse® 7-seek fcana. saa& die lolgeade Tabells auBaEtsea. 



Hr, 


Bcreiab 


Bereieh 


dor Ls - 


KA3SUS# 


1. 


100 


/* 


ICO jSi 


bis 


i 


gsH 


2. 


1 


s5 


1 fflE 


«0 


10 




3. 


10 


«E 


10 a® 




103 


©a 




■roc 


■B 


ioo ae 


9 


1 


2 


5. 


i 


& 


1 E 


m 


10 


8 


6. 


to 


B 


10 H 




100 


H 


7. 


100 


E 


ioo a 


* 


1 


JtE 


6. 


1 


ka 


1 icH 


« 


10 


fcH 



EMBObJekt as die £ *■ JLleBsaen asschliesssa,. 

Wea der laduktivl tFtwert des IBOTaafcgskte&lsoBwataa un- 
he fcanat 1st, Aana sell wan des Bereieh Br 1 / 100 ^sE / 
sUhlea and die Skala /3/ auf pssitlsa 5 stellea. Dttrok 
dss nnaohalte* von inaar hBhesa Bsreiehe des Bereiak 
acsfiadea bei dans der Ausnchlag «a klelssiea «*t a 
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6 laiianzahL '. 39 



Gleiehxeitig slrd dar Fbunn^U' betltigt. 
lit daa EiastallkaOpfaB dar Skalaa / 4,5 / uad da* 
Phaesmraglars /I 4/ absaahsslad dia 3talloag ausffiadsn 
bol dar dar klslaata Zalgaraossahlag fsatgaatallt wird. 
lit dea Eiautalikaapf /I/ dia KapflaAllahkslt das Basa- 
iaat maaatao , bela Brttakaaa^ lalaham , aarEriassra. 

Ua daa Isssargsbala faataustallaa ( aall aaa daa abga- 
leaoaaa ftalaaavztt alt daa Bsrsiskaart aaltipllalaraa. 

■easob jakta alt graasar ladoktiritEt, BWr 100 aH, 
aollaa ait alsdrigar leaafraqaaaa / 50 Ha /, tut* dia 
ait aiadriger Iaiufctiritit, ait fcaher Hessfraqoami 
/ 1 Uli / gaaeaSsa series* 

*eaa aiah dar Fhasaaraclarr/14/ ball 'Brliaea- 
sbgleiehea is liakaa Aawahlag bafladat, daaa aoll aaa 



aa dia : Baoha«a--i 20 oad 21, dia siefc aa dar hiaterea 
Gardtaaaad befladea, oad each daa Sffsea das Dasohal- 
tars /P7/, ai a aa anafttaliohaa Hd&BfttKad ’ aaa&lldMaa. 

Vaaa dia ibgleiefcai^ ait daa Pataatlsaetsr /1 4/ 
alas an klalas Pre aisles anfselgt, daaa kaaa aaa 
swlsehsa dia Badhsefi 20 nad 21 aiaaa sasttsUatosa 
Kuaaaraa Pstsatlsastsr fir Traaiaiaaraguliarac / ait 
aiaaa Vsrt aaa aa. 10 kOba / aaaahll eases. 



7*J. lapazltltaaaauaa . 

• Daa Pnaktlaasehalter /10/ anf Pseitlaa "C* a lasts II aa. 

- Daa Bpaaauagsahalter auf 50 Ha adar 1 kH* aiaatallaa. 

/ Bel C 1 of eapfehlt aaa 50 Bs oad bal C 1 of dia 
1 kHs laasfraqaaaa/, 

- Daa Berelaksehalter aof .aloha Stalins* slaaahaltaa, 
bai dar dia gases eases Kaparitlt slab is e least dar la 
dar folgeadea *,belle ettfgeglledertea Bereishe feefiadet. 
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Hr. Bereieb Bereioh dor Cx - BeaBung 



1. 


100 


F 


100 


F 


bis 


1 000 


F 


2 . 


10 


F 


10 


F 


• 


100 


F 


3. 


1 


F 


1 


F 


• 


10 


F 


4. 


100 


aP 


100 


aP 


• 


1 


r 


5. 


10 


n? 


to 


nP 


a 


100 


aP 


6 . 


1 


aP 


1 


aP 


9 


10 


aP 


7. 


100 


pP 


100 


P* 


m 


1 


a P 


8. 


10 


pP 


1 


P * 


m 


too 


P? 



Das Uessabjekt'an di* X - Kleaaen ftaschliessea; 

Verna it* su aesaendB RapdfcltBt atiehialekt MKaihettX :be- 
kasmt 1st, a ana wird die ES easting ait dm Iflessberoioh 
Br 1 angefangen. Banach werdea die folgesde Vessbereiehe 
eiageschaltet and bei gleiebxeitiger Be£ltignag 
des Phasenregler8-/t4/'-wird der BeasbePftich 
festgestelibei dea der Zeigerausschlag as klainsten' ifci. 
Bit den Blast ellknBpfea der Stale* /4,5/ Had dea Pbasea- 
regler stuienweiae die tfsasbrBelee-sbgleiohed. 



Bit de* Bapfiadliehkeitsregl^idis.JSapfiaailelikeif’-dd* 
AaseAge -erhBhdnjo 

Bel der leasing rob abgeaehiraton. synanetrischeis 
Koadaasaterea, bal welcfcaa die dbaobiratrag ait kelaea der 
Koadeasatorpela verbuadsa 1st , sell dies* ait der Xrdudg 
des Beasgertttes aerbaadea warden. Bei dor Bessoag roa 
abgeachlraten, unsrsme trine he* Koadaaaatorea, bei welchea 
die Abaehirauag ait eiaea der Kondeasatorpele Terbaadea 
1st, soil dleaer Pal an die Penan X-2 /7/ angesohleaBea 
werden, di# eiae aiedrlge Iapedan* in Verfalltals nor 
Cerfiteaesse er*eiat. 



Bei der Kessnng to* Icleinen Eapazltften soil naa die 
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Qlattanzahl • 39 



Aafufikapuitlt iw Itukrttkt, die 5 pP 
k*rbkii»kti<ia| i»B.c 

8kalubl««as 7.2 

Skelebereleh tOO p? 

Krge bales Cx • 7,2 * 100 pP • 5 pP o 
- 720 pf • 5 pf - 715 pP 



»»mc 

Der Xapedamnedol dap S-mlea 2 - /b* 2 ♦ (wl) 2 , 

vobeit 

Be - effektire Beeletaas der Spmle, 
w - 27T f — KreisfPetpeae, 

L - laduktivitlt der Spul^iet, 

Dep lapedaasaodul Ion aweb dvreb die felgeade Tcnel 
eascedr&ekt veriest 
2 • k • Be 

*ebei k - eia bmktlMsbkte? let* 



\ 



l |— 

5 ■ 20 




I 



♦ 




— IV - 



| &U6 | 1 



Der Korrekticmsfaktor tani. voa i»" o'*** -uTg<*niki“iO'l 
Diagram?. abgelesen warden, Jedoeh «ubs f den nkplann^Sj 



der ve» PtaasenregiM* 



•I / 14 / abgslesea wird, keanea. 



Qto die 3ea8UH£ <1 u retaFuffuiro n, sell nut 

- Die Weasfrequeas /I 5/ auf 1 kHs einstellea, 

- Dem Sessberoisb attewCixlen, in den sich Aer Wert doa 
•ffektiren Beoiotan* Ba bjeflnaei. 

_ DtS»em-me3send»~Spiile aa'fl±e“X- EIoteoe enschliesscxia 

- Die Ueuabr&ckv abweeheelni ait 4»* Siaateilij»<Spf*» 

/4 f 5/ und dee Phnsenregibr /M/ dater gldieh»eiti e eri 
gleiehaeitiger KrhlJhuag Aer Jtepfindlichieit’ ~ 

ait Aea -Knopf /I/, bis mb Aes fcleinetea Zcigeraoo- 
soalag itj erniit, abgielcbea* 

- Wean JeAeeh Aer Keesbereicb usbekeant let, naan fimgs 
m» ait -o.es ° 0,1 Oha” - Bereica eus aaa sehaltet eon 
iaaer b8b*re Bereiehe aia, bel gleioiuseitiger Betatigung- 
dee Phasenreglers ' ’ e_-, bis Aer Zeigorsueseblag 4*r 
kleiaste wird, /Die » Ait ere Folge Aes abgieicheas 

surds sohoa voriier besohriebe*,/ 

- Den Wert toe Aer Skela /3/ ablcsen msd dureb A» sSa** 
geaehalteten Bereicbsert /6/ aultipliniereaj &adur«b 
erhllt aaa die ertektiv© Bealstaiis Bn. 

- Boa Skalenvert voa PhaaeBreglbr /14/'eblese* 0 

- Dsn KerrekiJSensfaktor k vea verge ffltartea Diagrass® 

•bis sea, 

- Den * Impede nzmidul ait der Ferae! 2 ■ k * B» 

here stamen. 



Cs die Verlustresisians Aer Spills feetnulegea, muzn 



Ale SpulenresistaEZ beia Cleietastrea aessen und A a na den 



TJnterecbied bereehaaai 
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- Ra - K - 



wobei 



- die Xerlustresistans der Sjmle, 

- die effective Beslstanx, \zai 

- die Besistaus bei Gleiebstreaaei 



Xsehd« 



ea die X- 



B - Klaomea die ao aesseaden 



Ko&desBbterbn, Sptxleb ©der-'Widerstfade aa«eselil®3aen 



Das normal- 



gr9eser sexa ale das 



sn messeada -Objelt.'Die Verfalltnieneasufcr Jcaab: mt Glele&airw. 
Oder ndt Weehselstraw ait 50 Ha Oder 1, fcH* bei Heeietaas- 
aessHBfi, uad mt Vechselstroa alt 50 Hz Oder 1 kHz bei 



Kapaslt&t- nad ladoktlrit Its n aa — g swage ftthrt verdea* 

leaa wan aa Anzol«eger*t kelnea slaiaalea Auseehlag 
erhaltea kaaa« daaa sell aaa parallel sar ttasterladakti- 
▼lttt eder -kapazittt elaea Pbasear©*iW*s*d*'jd-'dOd*t 
absohllessea.- ‘5-, 



kapasitftt dor BessbrtLake, die sbge cl leb e a wurde, nlcht 



bexHekslehtlcea* 

Hi die X/B-^Verblltnls 



.lalltsuu 



- Die 



- Ole Taste •!/**■*» BerelahaebAltar /€>/ betati^tra. 
• He Taste • X/B • as Poaktlonsschalter /10/ AKLckea* 



der Besistaaa nad ladoktlritlt slxd das 



Xustsreleweat aa die S * Elf 



uaddas Eessobjekt 



aadleZ- 



aagesehlessea* 
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Bei KapazitBtaassnng wird doe Muaterfcba4«?W® t ® T, -S>© di - 0 
X - Klonaen and d*8 Keasobjofct 11 it: t an die E - ELemaen 
angescbloBoen* 

Mit dem BinetelUcnopf der 3 kale* /d,5/ wird &1® - 

Anztige * .■ /2/ auf don kleinsten Ausschlag gekracht, bei 

gleiehzei tiger VergrBsserung der Empfindlieiikeit dor Hees- 
fcrScke ait dm Knopf /l/« 

&oht™ g l Dm riehtige .Werte fftr AS® 2 /E^ 7 «rbB^tniss: : z^orh^lton, nuns 
san die abgelesen® Werte von dor Skal* /3/ dt dea 
Pektor 0,1 anltipliaieroa. 

Beisplelr « 500. p? 

Ton Stalls /3 / wurde abgelesen* 3,0 

Hnlfcipllkatlonsfaktor 0*1 

3,0 x 0,1 - 0,3 

C 5 - 0,3 • 50© pP * 150 pP 

7.6» Hessnng dor f oleranzprozentoHg 

Die Hessbr&cke erlaubt die Hesstmg dor Froaent unt «rr— 
aobiode swiachon dm Heosebiejrt and dm «ora*l ia Bereinb, 

I_ m - Hi^ 20 fc;'_ ^ 7" _+ 2- .*• . 

Dio Eos snug kann ait Gleiehstroa and sixth alt lecfasel- 
stroa ait einor Preqneas . von 50 He nod 1 durchgefBhrt 
ward on* •* 

. Die Baa snug kam fttr *i«erpt«n£ei Spoken- «pd leadens atom 
z'.i' i dnrehgefBbrt warden. Del dleser Beesuog wird vie fol- 
goad ▼erfhhrens 

■” Dio Bossfrequens ait Am Sebaltor /1 5/ 



Dio Taste * 55 * do® PnnktisnBaohsltor /10/ 

Dla Taste ■ X/l % * des Berelehsohalter /6/ elatabalti 
Bel der Bedetans- uad IndnktivitBtsonsnng alxd das 




X 
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Korn&l an die £ - Xleramer und das Kessobjskt an die 

Kleraaen angenchlOBsen. 

Bel Kapasitlticessung wlrd das Kormal an die I- Kleoaen 
xmd das Vessobjekt an die IS - Kleaae* angeechloesen* 

Bit EinstellknBpfen der Skalen /4,5/ s bei gleichzeitiger 
VergrBsserung der Empfindliehkeit der Anscige /2/ t wlrd 
die BeesbrBcke abgegllchen bla aan den klelnaten Zeiger- 
snsBcfclag erhBlt* 



Boleplcl : 

B - 10 kObm 
Sfcaleaablesung • 7 % 

7 % von 10 kOha let 0,7 kOha und dasn 
Er - 10 kOha - 0,7 kOhm « 9,3 kOha. 



7.7. Segeung dee Ieolationgwiderstandea , 

Die Hessung des Xsolaticnewiderstandeg wlrd ait der So*— 
pensationsmethode la Se retch vob 10 SlOba bis 10 GJOJja durtshgo* 
flhrt, 

Bei der Measung dee Xsolationswiderstandes wlrd folgead 
verfahraat 

- An die X - Klenaen wlrd daa Beseobjekt angeschioseon. 

- Der Preqneneachaltar /1 5/ wlrd auf •-* geatallt. 

- Der Punktioaeehalter /10/ wlrd auf Position "ISOL." 
eingeaehaltet, 

- Be reichec halter /6/ wlrd gealaa den Vartan in der folgenden 



1 

I 



Taballe fVr die 



ena Beeietcnswerte eiageeohaltett 
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6t Z 0 BiattcPzahL: S<3 

Hr. Bereich Bereich dar Rx - Hessiing 



10 


HOhs 


10 


BOhn - 


100 


BOhn 


100 


HOhs 


100 


BOhn - 


1 


GOhm 


1 


GOhn 


1 


GOhn - 


10 


GOhm 



- Hit den EinstellknBpfen /4,5/ der Skala /3/, bei stolen- 
weiser trhBhung der Empfindlichkeit der Anzeige mit da* 
Knopf /I/, wird der kleinate Zetgeraueschlag eingestellt. 

- Venn der Hessbereieh ftlr die *u aesssnde Verte unbekannt 
1st, wird die Sknla /3/ auf Position 5 and der Bereich 
10 BOhn einge stallt. Dann warden die Bereiche nachein- 
ander eingesehnliet bis nan den kleineten Zeigerauaschlag 
erhUt. 

Nach den Abgleich der Hessbr&cke wird der abgelesene 
Wert nit dea Skalesbareich nultiplisiert us den lesswert so 
erhalten. Z.3.s 

Ska least a Hung 7,5 

Bereich 100 HOhs 

Isolatioaewidas'wt* * ?,5 x 100 90hs - 750 BOhn. 

7o8 Measaag m i t einen Busseren Generator . 

Kit der leeebrfioke kBnnen aueh Widerstlnde, Kondensatoren, 
Spulen, und deren Toleranaen and das I/H-Verhlltniaa in einen 
Prequenzbereiah won 30 Ha bis 20 kHa beeeaBsn warden. 

POr diesen Zweck wird der Prequenaschalter /1 5/ dee Gene- 
rator* auf *50 Ha" geatellt. Der Schalter /24/ TBIT. — 1ST. 
GENERATOR*- wird auf "KXT." geetellt. An die Bushes a /23/ 

•EXT .-GENERATOR* wird liber eiaen BP - Vbertrager ein duseerer 
Generator, wie aus in der folgenden Zeichnung gezeigt words, 
ajogeeehleeaea. 




1 •. - 


W-2< 1 GioMdinhl: M 


1 1 


£316 

- - — % 



JTj? - Dbertrflgei- 



Alls Tatigkeltea sollen wie is dent Punktea 7.1. 

blfi 7.7 «. durchgerChrt warden. 

Die Geaersfcoreabelasittag dnreh die Bessbr&ftks S 316 
1st ver2nderli*h / voa 1 Oha bla 10 kObn / ?md liBngt von 
d«E Sessberelch ab» Die MessspRBsuagseEplitJide die ar die 
AESchlsssklesaen de?s finsaeren Generators angeaehlossea srird_. 
noil eo gross seln, dess die EHpfiadliehkcit 4er Hesshrfteks 
ancrsicherd ffbr die Eesntag 1st, sell jedesk aioht crasser 
seia els 10 7 fftr die Bereiehe 4 bio 8. v.-i SSbr die Bereiehe 
1 bis 3 1st sia durch die angalssBene Lcistuag der WiderstBede 
rt : j B 37 - B 39 vea 0,25 W begr*mst 0 

KTIOWSBESCHRELBvJSG. 



etsensehluseeiisrieht 



Die Retsaaschlasaelcrlchtuag best eh t eua eiaec Eatterle— 
koaplet vea 6 Stdek 1,5 7 Batts riots uad ein«E letsgerat. Die 
Spelmmg wird Kit tele den Bet sec halt or P5 stcsgarwahlt. 

Das Betzgerlt lafaast elaes Het E t re nsfft rotator uai 

die deiehrlohter- trad PI1 tereolmltuag. 

Die RetseeacfciuseeljrritfctuBg gibt '• 1 felgead® Spammagee abt 
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200 V fir die IaalationsresiataBsaassuag, 
tO Y boi Glalehstraaaassusg, 

9 Y Speisuag lea Verst Irkers val Ceaarater, 
1,5 ? Vaaksalapaaonag alt 50 H* fir 41* 



6,3 ▼ Wacha* lapananag fir 41* Speisuag 4ar 
Paforaa rspule P6c 



8.2. 1 kBs Ocaerater. 

Dar deaerator alt 1. kHs Irbeltsfrequens 1st mitt laa 
Transistor 71 aufgebast, label vlrd larch 41a Spula Tr2 sal 
iaa Kaaleaaatar C9 41a He aauaasschaltuag hergestallt. 

Die lurch den Generator hargaufctilte Spaaauag slrd 
fit 11a Spalsung las Brick* a toils beaut st. Dar Geae rater 
arbeltat sowohl bal Battarls- via aosh bai Batsspaaanag. 

Br wlrl lurch lass alalrlckaa las Sahaltars P3 • 1 kfia ■ 
slagasahaltata 



8. 3. Varstlrkar . 

Dar Yertftrker bead. tat Ircl Yert&rkerstufca 72,73 
anl 71o 

Die Versttrkung wlrl alt lea Potentiometer B18 
raguliert. Die Dladan 7H bis D7 gebam 11* lagarlthalsoha 
Verst Krkasgscharakterlst Ik. la lea Varsttrkarauagang 1st 
11* Gleichricht*rsdhaItung7D8/ und lie lhp*ig*;«J /0 V’lOC |il/ 
angaeahlaaasm. 

Die Slelabs^Mt tag van lea RrtUkaatail *1x4 auf 

txmmr P6 u»g* 



50 Hs Waahsalstraa lurch lea Oaf' 



fexsto 




9*4.1. Sahaltws tVtr dla 




Di«- jrUff«t|b4«a H37 - BM w*rds* *it da» Bsraieis- 
sohalter PI ausgwfhlt* £37- 1 Ohs «»tsprl«fct *«■ 

Bersieb * 0,1 Ohs •* 

Imr Pot*atios«ter R33 lat «it i«r Stalaaciwlb* /3/ 
wrtiai aao 

8*4.2. SahAlttmg fttr lit IadnktlTitStHHMuag* 



RS7 t R44 
«... « 0 *<* 
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Die FideretAnde R37-- R44 warden Bit Abb Bereleb- 
aciialter PI ausgew*hlt. D*B WiderCtamd, E37 4- 1 Oha •ntsjirtljht 
der 3*reieh 0" ICO uS *. Mlt Ami Pat eat loo# tar R3J wlrA bei 
4*r InduktivitBtSBeBBuag Ale Brftelce abgeglichea. Bit Am 
Potentieseter R34 wlrA Ale PhaeeaicemlctleB Aer Brflako A gr ab 
ftVbrt, 

Die .Bnchsea.i C5 and C6, die a* Aer Lfittek-- 
vend asgabracht dnA, warden %vm Anachlaee m iunseren 
Wiisrsttnden aber aoeh Regelpeteatleaeter fttr Ale Pelaraga- 
llerang Ssr TerluatBahl, verwoadet. 

8 . 4 . 3 . Schaltuag fBx Ale Kapaxltltaeeeaag« 




Ule Schaltong t Tar Ale KapazitBtaeesuag omtereehelAet 
slob eon der Soheltnag fftr Ale InAnttlTitBtaaeesuag anr 
delnreh., da sa Ale aatere Telle Aer BeaabsIlBke nater dak 
rertauaoht warden. 

Der Trlaaer C25 Aleat saa einetellea Aer *»^«»g»Vepe- 
sltSt der leeabrBeke a of 5 pi. 

Den Wideretanl H37 / 1 oh * / Aer 1 000 yff Berelah 



xngeordnet 
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8.1.4. SokalttGRj 4"Str die Keeetaac <*• ImpeduuaodolM X 

WH» Spolww 




Etfra*ldeT»Mfrd* R57 - S4$ »wta» *i*tdSS Beraiai- 
fflcSaltar iro» 2 *r*Shrt *obei der W4dfisr»*®al3l37 + lisfifcaedsai 
Bereioh * .0,1 Oka • esrteprietat. 

Sit to saiicwe ter £ 2 8 vixd die Fkaeexsiaetellasie 

der BrC-eksascfeaXtTJSjj F<WSH&®GtS$»* 

Sit dess ?-^-iKtleais>ter £33 wird 4ro SoslsSaBsaatell 
der Brfcck* «a£«£lle&»A* 

8-rd.5« Sefc&l*a%$ IS? die Sesnssg de® I/B-. Yergla taieeaa. 



K 0^\> 4 * 

6< 63 




I 
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Die Measbrfieke wird ait dee PofcentieBeter £33 abge- 

gliekes. 

Der angeseigte Vert der Skalsschelbe tea Potest 1 mm t ere 
wird sit dot Pmktor 0,1 multipliziert os des rlchtlgea 
Hesswert ffir ids Z/S-7erb*ltni« m* «rhdlt«a. 

6.4.6. Scbaltong ffir die Boasting der Prosenttcleres* 
der Element#*. 




Dr Potentiometer B45 diest *tir VnUeinatellixag der 
Skalaaeheibe der Brfieke bei gleiche* Werte* der Element#* 
He on die Bucbae* . Z md E angeacblosaem sin&o 

Hit den Potentiometer R33 #ird di# Brfieke ebgeglichea 
usd seine Schaibe xsigt don Vert der Proaesttoleran* sj>„ 

5.4.7. Schaltoag ffir die leasung der Iaelatienssideretasd^s 

Die Widerstlnde R 42 - H44 werdea dureh des Bereleb- 
echalter ausgertblt. Mr den Bereleh 10 HOhm wird der 
Viderataad H42 - 10C kCb* elngeschaltot. Bit des Potentio- 



meter H33 wird die Sehaltuag abgegllch< 




- 2T “ 



T 
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♦ 200 V , 



*1 



310 HA 



64 62 






i zo /. 



RAZi R44 
100 HA f <0«<6 




9. ABGXEICH. _ UftU WARTUbG c 



9.1. Bctggerdt and Separator. 

Die Spauauag euf der Sontageplattea dee Betager*tea 

24 

gealsn ies Sebaitplanea prttfea. Der Beecbreibuag o 

euf den Scheltplea entaprlebt eia Lttetift *±t der eelbea 
Hamer euf Aer ttontegepletta. 

Die Pnnlcte euf dea Sekdltpleu die ait Huwsera rea 
3 Me 35 beseiekart aind. eatspreekea dea LBtetlftea an f 
Aer Hontageplatte dee Hetagerdtee end Oeaeratere. Die Spaa- 
i tung erlrd eittela eiges Voltaeter eit • leans iunerea Wieder- 
ntaad von oiadesteas 1t> kOha/V, sad bei 200 ▼ ait eiaea-Innea- 
viederetaad Tea 100 kOtaa/T. geaeasea. 

Die Messapamwxg der Brflcke kaaa aa dea I-Oaaoea 
tiaeiwi vexdea, da bei eiri der Berelak E " 0,1 Ohs » aoa~ 
gescbaltet rad der Puakt lone admit ex /p 2/ vird euf die 
B - Poeitioa elngeetellt* 

Der 1 kEa Separator befiadet Rich euf der eelbet 
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Bontageplatte sis das Vetagsrlt. Dia Pzsqsesz Ass Deaerators 
wiri deroh Drehen Ass Spoloakerns TB2 abgestiaot. 



Dot Verst Brkar ksflaAst sick auf Aar reektea "cite 
Ass Beasts rttss. Die VerstBreua* ksna folgsadejMsseda geprttft 
werdoa. 

Zln. wy.darstand van 1 Oka wl^d lx Bereioh 0,1 Ohs 
usA Glslehetros seaaseoa, Aabei sell Ala Brttcks sb«s®li«hsa 



stell^ sela» Durak VerstelSaiag Aer Sksleassbsibo /3/ tck 



Bel dar Bsasnas T»m R,1 owl 1/8 1st die BrDekoaaehal- 
ton* see hockst*sbtlea VlderstAsdeardsff ECaAsaSatsEas 



Kusamencesstst and dadurek brsu cht 



sis nleht 



sbfl slsks*. 

Bsi Asr KapaaltBtnessunf ess* die 
Asr BrBeksassttaltusc prttfea / u Ale X - Kle 



Ale AnXaagakspssltgt 



Asrf 



ksln El 



aaceachlo 



*»U/. 



Pftr dem Bereioh tbs 10 p? sell Alsss AafaacskapsaitSt 
5 pT bet rages. Die AnXascskspasitCt Aes lessgerltea «lzA 



alt des 



C25, A err 



Asr Oertt rrarde rssl te 



Slloh 1st, re*ulier*„ 

Bel Besssag Aer ?*• ssattslsraaa, sell Ass IssagezCt snf 
Alese lessaac ▼srkeraitst werdea uaA bei Glalakeli — 
•pansusg •-•asdlslnsdl- K leases waide* 10 tOha 
% Vidsretlada x aagosohlesseiu Bit Ass Pstaatle- 
setsr H45 elrd Ale Brftcks skfgllakea. 
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Bel Eapasitftaeeeoag sell die dafnngolcayazittt der 

X- nsd 3— Xl<n®e* abgeglichen werdea, Da duress!*- 
ftQu*on wird folgeadea gat mat 
Die Brtteke wird auf % und 1 kH* geschaltot. Die 
Prozentteloraraaknla wird mut "0* /lull/ gaetellt. 

Aa die KleraeeB werfiea ewei gleiohe Mueterfcondensatorea 
vea 100 bis ?0O p? mages ehleaeaa. Ztm abgleicfaea der 
BrBeke wird ein Eeadenaater, der bus swei gewoadaaoa 
TtvZht* bergeatellt tm£ aa die fi-Oensaea aageecklosaea 
let, beantzt, Die K&pazitCt der Drflhta liegt la dea 
Greasea Ten T,5 bl* 2,5 pP und wird durch das wiadea 
und aufdrehea rerfadert. 



10* 



Bei Trsasportwerpaekoag kann das Garftt ait belieblgea 

?r*ncp©rtriitt4l befSrdet werden, wobei ffir Schat* gegaa 
Beockadigong rai KTtss* geaergt »eia axasn. 

In’ Original TirpaSknagabeBitfct 'da* • Gerlt aa«b den liwaw- 
pert all# teehnlsch* Bigenaolieftwa bei dea felgeaden Bediagengexu 

* Hsgsbragst sapor* tor - 25*C bis ♦ 55*C 

- reUtIV® Peoohtigkeit 95 % ± 3 % bei 25*C. 

lie 

Dae Gerft well in abgedeektea HJtoawn aofbewahrt mla, 

Belt der dufbewahrtxng In ' ▼•rsandTerpaekong diurf & gooste 
alaht Vberaehrelteaa 

Bel 'nfbewahrcag dee Oerfites wellea folgwod* BeAinguagea 



•iagehaltea *elai 
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BL.SO iBtattonzoM: 



- *—P*»tur m - 25®C 111 ♦ 55®C 

- wlitiw -hMbtl^Uit Mfl 95 £» 
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14. SCB JlLTTSI LII STB . 



Hr. 


Bezeichnung 

geaBss 

Sebaltplan 


Be no nnung 


Typ und technische Dates 


1 


2 


3 


4 


1. 


Bl 


Riderstand 


■LI— 0,25®-200 kOha + 5 % 


2. 


R2 


m 


KLT-0.5W- 29 Oha £ 5 Z 


3. 


B3 


Of 


HII-0,5*- 100 Oha + 5 % 


4. 


B4 


• 


OIS-221 -0,259-114-10 Ota ^ 20 * 


5. 


B5 


9 


■EP-0,259- 68 Oha £ 5 % 


6. 


R6 


© 


■LT-0,1259- 13 Oha + 5 % 


7. 


S7 


« 


MLT-0,259- 120 kOba ♦ 5 % 


8. 


B8 


9 


HLT-0,258- 22 kOha + 5 4 


5. 


H9 


a 


HLT-0,259- 36 Oh* * 5 % 


10. 


BIO 


m 


BLT -0,259- 100 kOba ♦ 5 * 


11. 


R11 


9 


■II -0,259— 100 kOba * 5 % 


.12. 


B12 


9 


■LI-0,25 »” 1 KObs £ 5 £ 


13. 


HI 13 


• 


■LI-O, 259- 300 kOba ♦ 5 * 


14. 


B14 


at 


■11-0,259“ 51 kOha A 5 * 


15. 


H15 


01 


■LI-0,259- 150 kOha £ 5 * 


16. 


HI 6 


9 


■II -0,259- 150 kOha ± 5 * 


17. 


B17 


9 


■II -0,259— 5,6 kOba * 5 % 


18. 


B18 


Pet«ntioMt*r FO-1 21 -766-50 k0ha-C-0,19-o4 321 


19. 


R19 


■idtrttul 


■II-0,25»- 51 kOba i5< 


20. 


E20 


• 


■11-0,259- 27 kOba * 5 % 


21. 


R2> 




■11-0,259- 820 Oha £ 5 % 


22. 


H22 


. 


■II -0,259- 5,1 kOba i5< 


23. 


R23 


• 


■II -0,259- 1,6 kOba i 5 < 


24. 


R24 


• 


■LI -0,259- 6,8 kOhm i 5 J 


25. 


R25 


• 


■II -0,259- 3 kOba ♦ 5 * 


26. 


B26 


• 


Al/OROP-O,1*5t- 10 kOba - 0,5 * 


27. 


R27 


• 


aagepaaat 


28. 


R28 


Potentiometer 


SP3 • 2 • -CA-2x2V 1 HOha - 10 kCha 

oi 16P3 
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- T — 


2 


3 


4 


?9o 


129 


w«ti 




3Qo 


130 


- 


AI/OEOP-O, 1251-22. 3 kOta - 1 * 


3 U 


131 




AS/0101~0.>S$V^200 0h» - 2 5 


32. 


132 


m 


AI/0R0P-O,125»~5O0 Ota - 1 1 


33o 


133 


Pat«BtloMt«r 


POt-1 01 -10 It0ta^2j6 11a 1#-41-o*40F2 


34-o 


H34 




whe Potantiamtar 128 


35. 


S3 5 


V14*pstu4 


A*/OROP-O,1251„18,2 kOta ±5 % 


36. 


136 


a 


MM -0,251-1^510 Ota - 5 * 


37 o 


137 


a 


1 Ota - *ehe Zch*. 0=30-21-15 


38 c 


138 


m 


AT/0R0P-O, 251-10 Ota - 0.5 % 


79« 


139 


a 


42/OHOF-Q. 251-1 00 Ota - 0,5 % 


iOo 


140 


ar 


AT/OHOP-Oj 251—1 kOta - 0,5 % 


41 o 


141 


« 


AT/0R0P-0»251-10 kOta - 0,5 % 


42. 


142 


a 


AT/0B0P~0o 251-1 00 kOta - 0,5 * 


43o 


R43 


m 


AS/0R01M), 251—1 *0ta - 0,5 % 


44 o 


144 


® 


10 10ta 0,5 P 250948 fa 8728 


45o 


145 


Potaatlawtre 


ro 304-1 kOta - A 


46. 








47o 








♦8. 








♦9* 








50. 








51. 


Cl 


Io*i®aaat®y 


tKSB-018— 1 gel £ 20 % - 250 V 


52. 


C2 




■OT-012-Vj* £ 20 * - 250 ? 


53e 


C3 


n«ktNi|t. 




54® 


C4 




no 2 x 1000 pF /25 ? 


55® 


C5 


llcktrolylo 




54. 


CC 




no 2x1 060 pl/25 ▼ 


57® 


C7 




ns 100 pl/l* T 


5«o 


m 




ns * £1/25 ? 
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XMd0*a*or 

Eon&fflflsfcor 



Sl&kZ&aXMZsr- 



EUkts»UUt» 



©*5 2S4SSS& 



WBB-019-1 p3? *. 10 £ - 250 * 
HXSK-O1^-O c i p £.2© % - 250 V 

nsB-ots-o^i p ±2Q i • 250 r 

ES9-O20-2 pP £ 10 # • 250 V 

■04lt«a^^9#*4NV 

OB 29 jitft* f 

attfas/2 5 9 

ns 2 fP/*t w 

IS 199 pX/15 f 

SBP 38- 6-9009 p*V«23 «5Ctf» 299 

ssr^ ptfST 

zbs a pP/25 ir 

BB 19 

ass so gfl/%* 9 

a»9»««tf P ^t5 5 • Wfl>f 
sbsmjs*** |jy i a $ - ass » 

W IKIS Q is (% 



94. 


SB 






■So 








66. 


B1 


note 


BSP 660, 


971 


B2 


Site* 


a» 97 


8S. 


03 


note 


UX7 37 


89* 


04 


dad* 


SAP 617 






